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SZENNYVIZ VIZSGALATA

Feldolgozasi utmutaté
2017. IV. fordulé

1. Altalanos eléirasok

1.1. Minték tarolasa:

Az analiziseket a minta megérkezése utan a lehetd leghamarabb, a szilkséges higitasok elkészitése
utan pedig azonnal el kell végezni. A mintakat feldolgozasig sotét helyen, felbontatlanul, hiitve (4 + 2°C)
kell tarolni. A mintdk kezelésével kapcsolatban kérjik, tartsdk be a laboratériumi vegyszerekre
vonatkozo biztonsagi szabalyokat és a jartassagi vizsgalati mintakat ugyanolyan modon kezeljék, mint a
rutinszerdien vizsgalt mintak tobbségeét.

A fenolindex mintakat (SZV-Org-9, SZV-Org-10) a kézhezvétel utan azonnal el kell kezdeni
feldolgozni.

1.2. Mintak feldolgozasa:

A mintékat a vizsgalandé paraméterek tulajdonsagainak megfeleléen az MSZ EN ISO 5667-3:2013
szabvany szerint tartositottuk, illetve nem tartésitottuk (Cr (V1) meghatarozas mintai SZV-M-11 és SZV-
M-12 jelG mintak). A vizsgalandé komponensek oldott formaban vannak jelen, a mintakat nem kell
sz{irni.

A mintdkat kulén-kilén kell feldolgozni. Az edények tartalmabdl az oldatokat a vizsgalandd
paramétereknél feltiintetett higitasi aranynak megfeleléen kell elkésziteni az analizishez.

A mérési eredményeket az egyes paraméterekre el6irt higitasoknak megfelelé koncentraciora
vonatkoztatva kell megadni.
Mintak:
2.1. Altaldnos paraméterek:

Mintak jele: SZV-G-1, SZV-G-2 Higitas: 100-szoros, kivéve a
K, amely 1000-szeres

Vizsgalandd paraméterek és varhaté méréstartomany:

CI- 60 - 300 mg/dm3
S04 100 - 400 mg/dm3
K 3-25 mg/dm3
Na 60 - 250 mg/dm3

2.2. Altaldnos paraméterek és elemek:
2.2.1. Mintak jele: SZV-G/M-1, SZV-G/M-2 Higitas: 50-szeres

Vizsgalandd paraméterek és varhato méréstartomany:
Ca 30 - 200 mg/dm3
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Mg 5-35 mg/dm3
Osszes keménység: 100-300 CaO mg/dm?
Fe 3-25 mg/dm3
Mn 0,5-8 mg/dm3
Al 05-6 mg/dm3
Ba 0,3-25 mg/dm3
2.2.2. Mintak jele: SZV-M-5, SZV-M-6 Higitas: 50-szeres

Vizsgalandd paraméter és varhaté méréstartomany:

Ag 0,03-0,4 mg/dm3

2.2.3. Mintak jele: SZV-M-7, SZV-M-8 Higitas: 50-szeres
Vizsgalandd paraméter és varhaté méréstartomany:

B 0,1-25 mg/dm?3

2.2.4. Minték jele: SZV-M-9, SZV-M-10 Higitas: 50-szeres
Vizsgalandd paraméter és varhaté méréstartomany:

Mo 0,1-15 mg/dm?

A minta tartdsitasa literenként 7 cm3 25 M/, %-0s ammdnia oldattal tortént.

2.4.5. Mintak jele: SZV-M-11, SZV-M-12 Higitas: 1000-szeres
Vizsgalandd paraméter és varhaté méréstartomany:
Cr(VI) 0,05-1,5 mg/dm3
2.3. Tapanyagok és szerves paraméterek:
Mintak jele: SZV-N/Org-1, SZV-N/Org-2
Higitas: 6sszes N-re és szerves N-re : 100-szoros

TOC-ra: 10-szeres

Vizsgalando paraméterek és varhato méréstartomany:

Osszes N 10-70 mg N/dm3
Szerves N 1-5 mg N/dm3
TOC 20-200 mg/dm3

Figyelem! Az elemzéseket a minta megérkezése utan 2 héten beliil el kell végezni.
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2.4. Egyéb paraméter:
Mintak jele: SZV-NS-3, SZV-NS-4 Higitas: 100-szoros
Vizsgalandd paraméter és varhaté méréstartomany:
CN- (6sszes) 0,7-3,5 mg/dm3
2.5. Szerves szennyezok:
2.5.1. Mintak jele: SZV-Org-7, SZV-Org-8 Higitas: 50-szeres
Vizsgalandd paraméter és varhaté méréstartomany:
ANA-detergens 0,3-3,0 mg/dm3
2.5.2. Mintak jele: SZV-Org-9, SZV-Org-10 Higitas: 5000-szeres
Vizsgalandd paraméter és varhaté méréstartomany:
Fenolindex 0,05-2,0 mg/dm?
A mintakat a kézhezvétel utan azonnal el kell kezdeni feldolgozni.

3. Eredmények bekiildése:

A vizsgalati eredményeket 3 értékes jeggyel kérjik megadni.

A résztveviktél elvarjuk, hogy a mérési eredményeik mellett az eredmények kiterjesztett mérési
bizonytalansagait is megadjak azért, hogy el tudjuk végezni az E, szamos értékelést. Az E, szdmos
értékelés segit abban, hogy a résztvevék valaszt kapjanak arra a kérdésre, hogy jol becsiilik-e a
vizsgalataik kiterjesztett bizonytalansagat, azaz azt a tartomanyt, amely a mérési eredményeik koril
helyezkedik el és az illet6 paraméter ,valodi” értéke 95 %-o0s valdszinlséggel bele esik. (A
kiterjesztett mérési bizonytalansagnal a kiterjesztési tényezé (k) - az a szam, amellyel a standard
bizonytalansagot szorozni kell - 2-vel egyenlé.)

Kérjuk, hogy a kiterjesztett mérési bizonytalansagokat ugyanolyan mértékegységben adjak
meg, mint amilyenben a vizsgalati eredményeiket megadjak.

A mérési eredmények kétféleképpen kiildhetok be annak megfeleléen, hogy a laboratorium
melyiket valasztotta jelentkezéskor:

Elektronikus uton, honlapunkon (www.qualcoduna.hu) keresztiil: az Elektronikus ligyintézés
mendpontra kattintva az e-mailben megkUldétt egyedi bejelentkezési név és jelsz6 megadasaval
léphetnek be a résztvevék személyes elektronikus (gyintézési oldalukra, ahol a Mérési
eredmények rogzitése, megtekintése menipontra kattintva megjelenik az eredménykdzI6
adatlap. A mérési adatok sikeres elkildése utan a laboratériumok visszaigazolast kapnak az
eredmények korvizsgalati rendszerben tértént rogzitésének megtorténtérél, mely kinyomtathatd
illetve elmenthetd (ha a visszaigazolas nem jelenik meg a képernydn, a rogzités nem sikeralt).
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Faxon (06-1-872-3806) vagy postai uton a mellékelt adatlap kitbltésével (az adatlapok pdf
formatumban letdlthetdk honlapunk Letdltheté dokumentumok mentpontjabdl is) a WESSLING
Kdzhasznu Nonprofit Kft. Jartassagi Vizsgalati Osztaly cimére (1045 Budapest, Anonymus
utca 6.).

Bekiildési hatarido: 2017. november 21.

A hataridon tal feladott, vagy az adatlapon lévotol eltéré mértékegységekben megadott
eredményeket, valamint a nulla, a ,<” és a ,>” jelolésii értékeket az értékelésnél nem tudjuk
figyelembe venni. Hivatkozas: 1ISO 13528:2015. Statistical methods for use in proficiency testing by
interlaboratory comparisons.

Budapest, 2017. oktdber 10.

Szegény Zsigmond
a jartassagi vizsgalat koordinatora
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